X射线计算机体层摄影设备（CT）维修服务   预算8.4万元

1、 服务期、保修设备、保修范围（如下表所示）：
	使用科室
	设备名称
	故障
	数量
	维修服务范围

	越秀放射科
	X射线计算机体层摄影设备（日本东芝CT，TSX-101A 64层，2009年购入）
	机器使用报错，如图[image: ]
	1个
	[bookmark: _GoBack]更换HV高压发生器配件，使机器恢复正常使用



二、服务内容及要求
1、投标人必须是在中华人民共和国国内注册的独立法人资质。
2、投标人具备维护、保养、维修设备的能力和资质，提供相应服务文件证明。
3、投标人在省内常驻投标产品服务工程师≥ 3 名。
4、保修期≥3个月。
5、服务时间≤48小时解决故障。
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